PULL DOWN TO OPEN. e TIRAR HACIA ABAJO
PARA ABRIR. ® PUXE PARA BAIXO PARA ABRIR.

Silicone-Coated Lancets
Lancetas recubiertas

de silicona

Lancetas revestidas

a silicone

@D Use with the MicroLer® family of lancing devices.
@ Usar con la familia de dispositivos de puncion MicroLer®.
@D Utilizar com a familia de dispositivos de pungao Microer®.
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Intended Use: The MicroLeT® lancet is a single-use sterile device intended for
drawing a capillary blood sample from an adult or child for glucose monitoring. The
lancet is not intended for neonatal use. ® Uso previsto: La lanceta MicroLeT® es un
dispositivo estéril de un solo uso previsto para obtener una muestra de sangre
capilar de un adulto o un nifio para la monitorizacion de la glucosa. La lanceta no
estd indicada para uso neonatal. e Utilizagao prevista: A lanceta MicroLer® é um
dispositivo estéril de utilizacéo Unica que se destina a colher amostras de sangue
capilar em adultos e criancas, para monitorizagao da glicemia. A lanceta néo se
destina a ser utilizada em recém-nascidos.

WARNING: Keep out of reach of children. This package contains small parts that
could cause suffocation if accidentally swallowed. ¢ ADVERTENCIA: Manténgase
fuera del alcance de los nifios. Este paquete contiene piezas pequefias que, si se
tragan accidentalmente, pueden provocar asfixia. ¢ ATENGAO: Manter fora do
alcance das criancas. Esta embalagem contém pecas pequenas que podem provocar
asfixia, se ingeridas acidentalmente.
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* Todos os direitos reservados.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, and Microlet are trademarks and/or registered
trademarks of Ascensia Diabetes Care Holdings AG. ¢ Ascensia, el logotipo de Ascensia Diabetes
Care y Microlet son marcas comerciales y/o marcas registradas de Ascensia Diabetes Care
Holdings AG. ¢ Ascensia, 0 logdtipo Ascensia Diabetes Care e Microlet sdo marcas comerciais
e/ou marcas comerciais registadas da Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
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